	Parametry techniczne analizatora do hematologii.       Załącznik nr 2b do siwz      
	
	

	 
	 
	 
	Parametry / warunki oferowane

	Lp.
	Parametry / warunki wymagane
	Warunki graniczne
	 (opis)

	 
	 
	 
	 

	1.
	Rok produkcji analizatora nie starszy niż 2014
	Podać
	 

	
	
	
	

	2.
	Kraj pochodzenia, nazwa producenta analizatora
	Podać
	

	3.
	Oferowany typ / model
	Podać
	

	4.
	Numer fabryczny
	Podać
	

	5.
	Wartość aparatu na dzień przekazania
	Podać
	

	6.
	Technika pomiaru we wszystkich trybach fluorescencyjna cytometria przepływowa
	TAK, potwierdzić
	

	7.
	Automatyczna analiza parametrów morfologii krwi: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC, PLT, MPV, PDW, PCT, NRBC, niedojrzałe granulocyty – podawane jako wartości procentowe i bezwzględne, wymienione parametry służą jako parametry diagnostyczne, widoczne na wyniku pacjenta i są przesyłane do LIS
	TAK, potwierdzić
	 

	
	
	
	

	8.
	Możliwość oznaczania i raportowania na wyniku NRBC z automatyczną korektą WBC w każdym typie morfologii ( również CBC)
	TAK, potwierdzić
	

	9.
	Różnicowanie WBC na minimum 5 populacji metodą fluorescencyjnej cytometrii  przepływowej
	TAK, potwierdzić
	

	10.
	Pięcio lub sześcioczęściowy rozdział krwinek białych wyrażony w % i wartościach bezwzględnych
	TAK. potwierdzić
	

	11.
	Dodatkowy tryb WBC przy próbkach leukopenicznych (LOW WBC), możliwość dodatkowej weryfikacji przy większym rozcieńczeniu próbki
	TAK, potwierdzić
	

	12.
	Zakres liniowości (bez wstępnego rozcieńczania)dla parametrów:
 WBC min. do 400 x 103/ µl,  RBC min. do 7000 x 103/µl,  HGB min. do 22g/dl,  PLT min. do 4000 x 103/µl
	TAK, podać
	

	13.
	Wydajność analizatora minimum 100 oznaczeń na godzinę dla morfologii w trybie CBC+5DIFF
	TAK/ podać technikę pomiaru
	 

	
	
	
	

	14.
	Parametry diagnostyczne, dostępne w rutynowym badaniu morfologii (CBC+DIFF) mierzone z wykorzystaniem cytometrii przepływowej,  określające ilościowo stan aktywacji neutrofilii oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała ( w wartościach odsetkowych i bezwzględnych),  pomocne w szybkim diagnozowaniu i różnicowaniu stanów zapalnych i infekcji .
	TAK , podać
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	15.
	Możliwość swobodnego wyboru profilu badań np.morfologii bez rozdziału leukocytów, bez zużycia w tej opcji niektórych odczynników
	TAK, potwierdzić
	 

	
	
	
	

	16.
	Objętość aspiracji próbki – nie więcej niż 
	TAK, potwierdzić
	 

	
	90 µl w trybie manualnym i w trybie zamkniętym
	
	

	17.
	System zabezpieczenia przed mikroskrzepami
	TAK, potwierdzić
	 

	
	
	
	

	18.
	Możliwość wykonania morfologii u noworodków i małych dzieci (mikrometoda)
	TAK, potwierdzić
	

	19.
	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej i aparatury pomiarowej
	TAK, potwierdzić
	 

	20.
	Możliwość stosowania różnych trybów pobierania próbki (ręczne 

I automatyczne) 
	TAK, potwierdzić
	

	21.
	Możliwość oznaczania wszystkich parametrów z jednego pobrania, bez
konieczności wstępnego przygotowania
	TAK, potwierdzić
	

	22.
	Odczynniki bezcyjankowe, gotowe do użycia 
	TAK, potwierdzić
	 

	23.
	Analizator wyposażony w automatyczny podajnik próbek z możliwością stosowania różnego typu próbówek.
	TAK, potwierdzić
	 

	
	
	
	

	24.
	Analizator wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych do odczytu z probówek oznaczanych z podajnika oraz
	TAK, potwierdzić
	 

	
	czytnik kodów do probówek podstawianych w trybie manualnym.
	
	

	25.
	Pamięć minimum 10.000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną oraz danymi pacjenta (imię, nazwisko, nr statystyczny, data
	TAK, potwierdzić
	 

	
	urodzenia, płeć, krótki komentarz)
	
	

	
	 
	 
	

	26.
	Krew kontrolna (jeden rodzaj dla wszystkich parametrów) dostępna w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem. Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu, dyskietki lub CD. Wykonawca zapewni w ofercie
	TAK, potwierdzić
	 

	
	krew kontrolną wystarczającą na codzienne wykonanie trzech kontroli (poziomy L, N, H).
	
	

	
	 
	 
	

	27.
	Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli jakości Randox.
	TAK, potwierdzić
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	28.
	Oprogramowanie analizatora obejmujące czytelny system kontroli jakości .
	TAK, podać
	 

	
	Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie używanymi odczynnikami – pozwalające na automatyczne wprowadzanie kolejnych serii i opakowań odczynników do pamięci aparatu 
	
	

	
	
	
	

	29.
	Analizator wyposażony w system  UPS.
	TAK, potwierdzić
	 

	30.
	Wyposażenie analizatora w kolorowy monitor  do wizualizacji wyników badań i jedną stację roboczą – jednostkę
	TAK, potwierdzić
	 

	
	zarządzającą pracą analizatora.
	
	

	31.
	Współpraca analizatora z LSI Marcel (dwukierunkowa komunikacja)
	TAK, potwierdzić
	

	32.
	Drukarka laserowa do drukowania wyników , przystosowana do pracy w sieci.
	TAK, potwierdzić
	 

	
	
	
	

	 
	Oferowany analizator wraz z oryginalnymi odczynnikami , materiałami kontrolnymi, akcesoriami pochodzą od producenta analizatora
	 
	 

	33.
	
	TAK, potwierdzić
	

	 
	
	 
	

	34.
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych( przynajmniej raz w roku), a także inne pominięte koszty serwisowe, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części 
	TAK, potwierdzić
	 

	
	zużywalnych.
	
	

	35.
	Wykonawca zapewni materiały w postaci opisów przypadków klinicznych zawierających przykłady patologicznych wyników i ich omówienie, opracowanych dla oferowanego analizatora
	TAK
	 

	
	
	
	
	

	
	
	Podpis Wykonawcy
	……………………………………
pod
	

	Oferta nie spełniająca któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona.
	
	
	


